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cJL^ es instruments de denfisterie opératoire de marque 
"ASCO", sont de fabrication française et répondent à 
toutes les exigences de la profession. 


La plupart des modèles qui figurent dans ce catalogue, 
ont été judicieusement choisis dans les séries classiques des 
marques anglaises ou américaines les plus réputées ; ils en 
reproduisent rigoureusement les formes originales. 

Les instruments "ASCO" sont en acier supérieur et finement 
chromés, ou en acier inoxydable de première qualité, selon 
que leur extrémité est tranchante ou contondante. 

La particularité des instruments "ASCO" résidé dans le fait 
qu'ils sont réaffutés après chromage, ce qui leur donne 
un tranchant parfait. Le col des instruments est effile a 
la manière d'un crayon taillé mécaniquement, ce qui lui 
permet de glisser librement sur la commissure labiale. 

Les instruments à vis (c. s.I ne sont plus tenus en stock, mais 
peuvent être fournis, sur commande spéciale, dans un delai 
rapide. 

Les instruments "ASCO" sont garantis contre tous vices de 
fabrication ou défauts de matière première. 
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INSTRUMENTS A NETTOYER 
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INSTRUMENTS T R A N C H A N T S 


Modèles de BLACK 
HOUES 
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EXCAVATEURS 
















































































EXCAVATEURS 




























































EXCAVATEURS 









































EXCAVATEURS FOULOIRS A AMALGAME 
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INSTRUMENTS POUR OBTURATIONS PLASTIQUES 


Fouloirs Doubles Modèles "LE SPÉCIAL 
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INSTRUMENTS POUR OBTURATIONS PLASTIQUES 
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BRUNISSOIRS A k\H 
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SONDES A CANAUX L A N C E T T E S 
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SPATULES 
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SPATULES DIVERSES 



Modèle Modèle 

en os Solila 



Kj 





Tout en 
agate 


Modèle 

Double 



Agate 

centre 

métal 



Modèle 

Simple 



Agate 

manche 

métal 
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P R É C E L L E s 



Perry N‘ 6 
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MANCHES POUR INSTRUMENTS S. C. S. 








































MIROIRS A BOUCHE 


Modèles à 


tige normale 






. Diamètre : 

^ 22 % 

Tige courte ; 26 5m 



c Diamètre : 
24 


/ Diamètre ; 

O 26% 


Tige longue; 41 % (à spécifier à.la commande) 
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Fabrication soignée, en laiton, finement 
chromée, supportant facilement la stérili¬ 
sation à l'eau bouillante ou à l'air sec. 

Miroirs grossissants ou miroirs ’ planes 
(le spécifier à la commande) 
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CURETTES ET PINCE 
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